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1.基本要求：应用于生物二级实验室病毒核酸检测实验室，核酸血液样本血清分离。
2.技术和性能参数：
2.1转速：≤18500r/min相对离心力：≤29300*g适配转子参数：噪音≤55—60dB(A)水平转子。
2.2要求一次离心样本不少于120份。
2.3容量：≤4*800ml  电源 AC 220V 50HZ 10A 显示 LCD/IPS宽视角全彩大液晶全触屏  常规离心模式：转速、离心力、温度、时间、转子号、升降速等参数设定和实际运行参数同屏显示。
2.4定时范围：1s—99min 温度范围：-20℃—+40℃ 温度精准±1℃。
2.5转子采用了高强度优质航空合金铝，有生物隔离盖，可配制识别系统，可进行高温灭菌。  方便可移动 带滑轮。
2.6温度范围：-20℃—+40℃ 采用高性能知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂R134a，具有预冷加热化霜功能。
3.安全装置：全钢制喷塑机身，不锈钢离心室，电子安全门锁，三层钢制保护，确保环境和人身安全。

