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1.基本要求：应用于生物二级实验室、病毒核酸检测实验室，房间内部压力显示。
2.技术和性能参数：
2.1垂直安装，铸铝外壳，有机玻璃斜面面板。
2.2测量范围：-30Pa—+30Pa  泄压塞打开。
2.3外形尺寸：圆形 、直径：120mm×55.5mm。
2.4 21℃全刻度±4%  一般为满刻度的±2%，部分后缀为0的精度为±3%，后缀为00的精度为±4%。
2.5产品重量：≤600克。
2.6温度范围：-7—60℃（20—140°F）。

